
１ バイオ・ラッドラボラトリーズ社製 QX200 Droplet Digital PCRシステム一式 

下記メーカーの製品を納入すること。

２

３

４

５

(6)当該物品に関し、迅速なアフターサービス、国内でのメンテナンスの体制が整備され

品　　　名

(3)本件納入物品の搬入、設置に関しては、安全管理には万全の注意を払うこと。

    ていること。

(5)当該機器納入時に、保証書及び日本語の取扱説明書を提出すること。

    建物等を破損した場合は、速やかに補修すること。

(8)装置の管理者、運用者に技術指導を行うこと。

納 入 場 所

そ の 他

(2)製品の運搬、搬入、設置等の一切の諸経費を含むこと。

(4)梱包材は持ち帰ること。

メーカー名 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

メーカー名・品名・規格・数量

(7)納入機器は、新造、未使用のものであること。

保 証 期 間 1年(納入検査終了後）

公立大学法人　奈良県立医科大学　

奈良県橿原市四条町840番地  基礎医学棟４階　微生物感染症学　研究室

仕　　　　様　　　　書

品 名

(1)機器の納入、設置及びその期日については、教室担当者と詳細を協議のうえ行うこと。

納 期

　※納品前に納品検収センター（大講堂１階）で検収を受けてください。

数   量

1セット

1セット

1セット

令和 ３ 年１１月３０日（火）

商品コード

QX200 Droplet Digital PCRシステム 1864001JACAM

C1000 Touchｻｰﾏﾙｻｲｸﾗｰ＋96Deep wellモジュール 1851197JA

PX1 PCR Plate Sealer 1814000J1


